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Resumen
En las u´ltimas decadas el avance de la tecnologı´a ha permitido la creacio´n de multiples apli-
caciones orientadas a la medicina. Muchas de las investigaciones se relacionan con el estudio y
ana´lisis de las sen˜ales bioele´ctricas. Como la investigacio´n de sen˜ales electrocardiogra´ficas en
el estudio de la variacio´n en la forma de onda para cada una de las componentes. Adema´s, su
descomposicio´n para brindar un enfoque de estudios hacia las amplitudes, tiempos de duracio´n
y desaparicio´n de las mismas [15]. Ası´, este estudio se centra en el ana´lisis de la onda R que
tiene la mayor amplitud positiva en un electrocardiograma.
A continuacio´n se presenta el desarrollo y validacio´n de un sistema que utiliza algoritmos
para la deteccio´n de la onda R de la sen˜al electrocardiogra´fica con el fin de diagnosticar dos
tipos de afecciones del aparato cardı´aco: Bradicardia y Taquicardia. Es necesario efectuar una
etapa de preprocesamiento de la sen˜al para llevarla a un estado donde sea posible atenuar per-
turvaciones generadas por el ambiente.
Se utilizo´ un procesador de placa reducida Raspberry pi 3 modelo B+, un conversor analo´gico-
digital ADS1115, el sensor de ritmo cardı´aco AD8232 y lenguaje de programacio´n Python . Para
el diagno´stico y visualizacio´n de las sen˜al se creo´ una interfaz gra´fica de usuario utilizando la
libreria Tkinter, GUI propia de Python.
Finalmente se llevo a cabo un proceso de ensayos para la validacio´n del dispositivo. Las
pruebas fueron realizadas a estudiantes y administrativos que hacen uso del servicio me´dico en
el Departamento de Bienestar Universitario. Para la validacio´n se comparo´ los valores obtenidos
por el Oxı´metro de pulso Riester Ri-fox y el sistema implementado en este trabajo. Dando lugar
a un ca´lculo de error.
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Abstract
In recent decades the advancement of technology has allowed the creation of multiple ap-
plications oriented to medicine. Many of the research relates to the study and analysis of bio-
electrical signals. As the electrocardiographic signal scan in the study of the variation in the
waveform for each of the components. In addition, its decomposition to provide a focus of stu-
dies towards amplitudes, duration times and disappearance of them. Thus, this study focuses on
the analysis of the R wave that has the highest positive amplitude in an electrocardiogram.
Below is the development and validation of a system that uses algorithms for the detection
of the R-wave of the electrocardiographic signal in order to diagnose two types of heart sys-
tem conditions: Bradycardia and Tachycardia. It is necessary to perform a preprocessing stage
of the signal to take it to a state where it is possible to mitigate disturbances generated by the
environment.
It was used Raspberry pi 3 model B + reduced board processor, an ADS1115 analog-digital
converter, the AD8232 heart rate sensor and Python programming language were used. For the
diagnosis and display of signals, a graphical user interface was created using the Tkinter library,
Python’s own GUI.
Finally, a testing process was carried out for the device validation. The tests were carried
out on students and administrators who make use of the medical service in the Department of
University Welfare. For the validation, the values obtained by the Riester Ri-fox Pulse Oximeter
and the system implemented in this work are compared. Giving rise to a mistake calculation.
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Introduccio´n
Este trabajo de grado ha sido realizado con el Grupo de Investigacio´n en Sistemas Inteli-
gentes de la Universidad Te´cnica del Norte (GISI-UTN).
Motivacio´n
El desarrollo de la biomecatro´nica ha cambiado dra´sticamente en las u´ltimas de´cadas debi-
do principalmente a la evolucio´n de la tecnologı´a del computador y a la automatizacio´n de los
procesos. Logrando la aplicacio´n coordinada de del conjunto de conocimientos y habilidades
te´cnicas para crear productos tecnolo´gicos artificiales o desarrollar ideas mediante procesos in-




Implementar un sistema poco invasivo para el monitoreo y deteccio´n de bradicardia y
taquicardia.
Objetivos Especı´ficos
Definir las caracterı´sticas principales de las sen˜ales electrocardiogra´ficas encontradas en
la literatura.
Definir algoritmo a utilizar para la deteccio´n de picos.
Desarrollar el sistema para el monitoreo de sen˜ales electrocardiogra´ficas, bajo criterios
de usabilidad.
Realizar la validacio´n del sistema.
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Problema
Antiguamente las enfermedades cardiovasculares se diagnosticaban mediante me´todos po-
co efectivos que se basan en la inspeccio´n y palpacio´n, a esto me´todos se sumaban tambie´n
la percusio´n y la auscultacio´n las cuales permitı´an realizar un buen diagno´stico, ma´s tarde lle-
ga la invencio´n del estetoscopio, que da un impulso al estudio de las enfermedades cardiacas [1].
De acuerdo con la Organizacio´n Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares
son la primera causa de muerte en el Ecuador, en el an˜o 2012 un 10.3% del total de muertes
contabilizadas en el pais fueron por enfermedades cardı´acas. En el an˜o 2014 segu´n datos del
Instituto Nacional de Estadı´sticas y Censos se reportaron 4430 muertes por enfermedades is-
que´micas del corazo´n, 1316 por insuficiencia cardı´aca, 169 por arritmias cardı´acas y 106 por
paros cardı´acos [2].
La encuesta realizada por la Organizacio´n Panamericana de la Salud (OPS) en Ecuador en el
an˜o 2016 dirigida a personas de 18 y 69 an˜os, muestra que el 30% de la problacio´n adulta entre
40 y 69 an˜os corren el riesgo de padecer una enfermedad asociada con el mal funcionamiento
del sistema cardı´aco [3].
Partiendo de estas estadı´sticas se conoce que el tiempo para el monitoreo frecuente de las
sen˜ales cardiacas en personas adultas mayores de 65 an˜os se ve afectado por la portabilidad y
por la cantidad de cables que van conectados al cuerpo de la persona y la accesibilidad a un
electrocardiograma vonvencional.
Justificacio´n
En Ecuador la cantidad de dinero que se invierte para tratar las enfermedades cardiovascu-
lares supera los 615.000.000 de do´lares, adema´s el sistema de monitoreo de sen˜ales electrocar-
diogra´ficas (ECG) convencional utiliza ma´s de 10 cables conectados al cuerpo del paciente y su
costo es de mayor a 50 do´lares [4].
Adema´s, la utilizacio´n de la derivacio´n basado en el tria´ngulo de Einthoven en sen˜ales elec-
trocardiogra´ficas se utiliza para registrar la diferencia de potencial ele´ctrico que se produce
entre dos puntos, dichos puntos pueden estar conformados por el brazo izquierdo (L), el brazo
derecho (R), pierna izquierda (F) y pierna derecha (N) [5].
Debido a esto la conexio´n sera´ de tres cables al cuerpo del paciente. Lo cual brindara´ una
sensacio´n de tranquilidad al ser un sistema portable, de fa´cil uso y poco invasivo.
Por otra parte, el estudio que se hara´ es para la identificacio´n de las sen˜ales que contengan
2
variaciones en su forma normal y de esa manera poder detectar las dos posibles afecciones que
ya se mencionaron anteriormente.
Igualmente, el tema de investigacio´n aporta al proyecto: Estudio de sen˜ales biome´tricas pro-
venientes de la accio´n muscular.
Alcance
El presente trabajo de grado esta´ enfocado a la adquisicio´n de sen˜ales electrocardiogra´ficas
(ECG) para determinar dos tipos de afecciones en el corazo´n: TAQUICARDIA Y BRADICAR-
DIA. Se realizara´ la deteccio´n de picos R de la sen˜al utilizando un algoritmo para deteccio´n. La
interfaz gra´fica mostrara´ los para´metros de las sen˜ales, como el nu´mero de picos por minuto.





Este capı´tulo detalla la teorı´a utilizada para la ejecucio´n de este proyecto.
1.1. El aparato cardı´aco
1.1.1. Fisiologı´a del corazo´n
El corazo´n humano esta´ constituido por cuatro cavidades, dos en el lado izquierdo y dos
en el lado derecho, es por esta razo´n que es muy comu´n hablar de corazo´n derecho que es el
encargado de llevar la sangre hacia los pulmones para que sea oxigenada y corazo´n izquierdo
que lleva la sangre oxigenada hacia el resto del cuerpo. Las cavidades que se encuentran en la
parte superior se las conoce con el nombre de aurı´culas que serı´an la antesala y las dispuestas
en la parte inferior con el nombre de ventrı´culos que actu´an como potentes bombas para llevar
la sangre ya sea hacia los pulmones o hacia el resto del cuerpo. Tanto en el corazo´n derecho
como en el izquierdo la aurı´cula se comunica con el ventrı´culo a trave´s de unas va´lvulas lla-
madas tricu´spide y mitral respectivamente las cual permite el paso de sangre de la aurı´cula al
ventrı´culo pero no en sentido contrario. El ventrı´culo izquierdo es ma´s largo y estrecho que
el derecho es por esta razo´n que se puede decir que el ventrı´culo derecho es de baja presio´n y
el izquierdo de alta presio´n [6]. En la Figura 1.1 se observa las partes que constituyen el corazo´n.
1.1.2. Ciclo cardı´aco
Con cada latido del corazo´n es expulsada una cantidad de sangre hacia los vasos sangui-
neos, esta accio´n constituye un sistema de riego perfecto ya que tiene la finalidad de llevar
sangre oxigenada y otros nutrientes hacia todas las ce´lulas del organismo y tambie´n se encarga
de la recoleccio´n de la sangre pobre en oxı´geno y nutrientes. La sangre llega al corazo´n por
las aurı´culas que son las encargadas de proveer un relleno o´ptimo de los ventrı´culos los cuales
se encargan del trabajo de impulsar la sangre, a este movimiento ordenado y coordinado de
aurı´culas y ventrı´culos se denomina ciclo cardiaco (cada latido). El ciclo cardı´aco consta de dos
fases: dia´stole y sı´stole. En fase de dia´stole los ventrı´culos se encuentran relajados y se esta´n
llenando de sangre que luego sera´ impulsada, en este proceso las va´lvulas tanto mitral como
tricu´spide tienen que estar abiertas y las va´lvulas ao´rtica y pulmonar tienen que estar cerradas.
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Figura 1.1: Fisiologı´a del corazo´n [6]
En cambio en fase de sı´stole los ventrı´culos se contraen y provocan la ayeccio´n de la sangre
contenida, en este proceso las va´lvulas ao´rtica y pulmonar deben estar abiertas y las va´lvulas
mitral y tricu´spide deben estar cerradas, esto para que la sangre no vuelva a las aurı´culas [6].
En la Figura 1.2 se observa el proceso del ciclo cardı´aco.
Figura 1.2: Fases del ciclo cardı´aco [15].
1.1.3. Actividad ele´ctrica del corazo´n
La funcio´n del corazo´n consiste en poder relajarse para permitir su llenado y contraerse para
permitir la eyeccio´n de la sangre. Todo esto es posible gracias a que sus tejidos tienen ce´lulas
musculares y miocitos cardı´acos las cuales tienen en su interior las proteı´nas responsables (io-
nes de calcio) para la contraccio´n y relajacio´n. La contraccio´n del corazo´n se produce cuando
6
a las celulas musculares les llegar una orden mediante un impulso ele´ctrico, es en ese momen-
to que se liberan iones de calcio en su interior haciendo que la actina y miosina se fusionen,
esto produce que la miosina utilice energı´a para deslizarse sobre la actina y la ce´lula acorte su
longitud produciendose la contraccio´n, en cambio para la relajacio´n el calcio sale de las ce´lula
muscular lo que provoca que la actina y la miosina se separen.
El sistema de conduccio´n cardı´aco esta´ conformado por el nodo sinusal o no´dulo de Keith-
Flach, el nodo auriculoventricular (nodo AV), el haz de His y el sistema de Punkinje. En general
la contraccio´n se dispara desde el nodo sinusal localizado por detra´s de la aurı´cula derecha, el
cual es un acu´mulo de ce´lulas especializadas, que se despolariza cada 800ms utomaticamente,
este nodo genera estı´mulos ele´ctricos que se propagan por las vı´as de conduccio´n auriculares
hasta estimular la totalidad del tejido auricular, lugo se canaliza y orienta a trave´s de las vı´as
internodales hasta llegar al nodo AV donde la onda de activacio´n ele´ctrica sufre una pausa de
una de´cima de segundo permintiendo que las aurı´culas vacı´en su contenido de sangre en los
ventrı´culos antes de producirse la contraccio´n ventricular. Seguidamente el impulso cardı´aco se
propaga por el haz de His y sus ramas que se dividen en izquierda y derecha, despues de atra-
vezar el haz de His el imupulso ele´ctrico pasa por una red de microfibras denominadas fibras de
Punkinje para de esa manera completar la totalidad de la masa ventricular produciendose ası´ la
contraccio´n del ventrı´culo tano derecho como izquierdo [6].
1.1.4. Frecuencia cardı´aca
La activacio´n de cada una de las partes del sistema de conduccio´n se hace de forma es-
ponta´nea es por esta razo´n que la actividad ele´ctrica del corazo´n se la detecta facilmente me-
diante el electrocardiograma. El nodo sinusal (marcapasos fisiolo´gico) es el responsable del
latido cardı´aco, cuando el marcapasos fisiolo´gico no funciona correctamente, sobre el nodo au-
riculovetricular recae la responsabilidad del latido cardı´aco al ser este el siguiente en rapidez.
El nodo sinusal es el responsable de que el corazo´n se contraiga, el numero de contracciones
medidas en un minuto es lo que se llama frecuencia cardı´aca, una adecuada frecuencia cardı´aca
es importante para el correcto funcionamiento del corazo´n, la frecuancia cardı´aca normal se
encruentra entre los 60 y 100 latidos por minuto, cuando esta disminuye por debajo de 60 de
denomina bradicardia y si aumenta por encima de 100 recibe el nombre de taquicardia, se debe
tomar en cuanta que se producen tanto bradicardia como taquicardia fisiolo´gicas debiado a una




El electrocardio´grafo es uno de los adelantos ma´s importantes en la historia de la cardio-
logı´a. Su inventor fue Willem Einthoven (premio novel de Fisiologı´a y Medicina, 1924), en el
an˜o de 1903 publica su artı´culo llamado “El registro galvanome´trico del electrocardiograma
humano, con una revisio´n del electro´metro capilar en fisiologı´a” donde hace una comparacio´n
de su invencio´n que es el Galvano´metro de cuerdas con el electro´metro capilar donde empieza
analizando las similitudes y diferencias de los trazos obtenidos con los dos aparatos. Seguida-
mente enumera las ventajas del galvano´metro de cuerdas sobre el electro´metro capilar. Dicho
trabajo mensiona las convenciones que actualmente son utilizadas y que fueron adoptadas por
e´l, introduciendo la nomenclatura de P,Q, R, S y T a las deflexiones registradas [7].
El electrocardiograma proporciona una informacio´n ba´sica y fundamental con una realiza-
cio´n ra´pida, sencilla, segura, no dolorasa y econo´mica. Basicamente el electrocardiograma es
un gra´fico donde se estudian las variaciones de voltaje vs tiempo debido a la contraccio´n del
mu´sculo cardı´aco. Todo esto consiste en registrar la informacio´n de la actividad electrica que
se desarrolla en el corazo´n durante un tiempo determinado, la visualizacio´n de los datos se la
puede realizar mediante la impresio´n de la sen˜al en papel milimetrado para electrocardiografı´a
o de manera contı´nua en un monitor [6].
1.2.2. Caracterı´sticas de las sen˜ales electrocardiogra´ficas
La lı´nea guia que presenta el electrocardiograma denominada lı´nea isoele´ctric o lı´nea ba-
sal, se identifica facilmente como la lı´nea horizontal existente entre cada latido. Los latidos
cardı´acos se representan mediante oscilaciones de la lı´nea isoele´ctrica en forma de a´ngulos,
segmentos, ondas e intervalos, cabe mencionar que entre cada latido va discurriendo la lı´nea
base [6]. En la Figura 1.3 se observa dos latidos consecutivos y lı´nea isoele´ctrica de la sen˜al
electrocardiogra´fica [6].
Figura 1.3: Representacio´n de los latidos cardı´acos [6]
8
Cada complejo de un electrocardiograma normal consta de una serie de deflexiones (ondas
caracteristicas del electrocardiograma). Tomando como referencia la Figura 1.4 y realizando la
lectura de izquierda a derecha es posible distinguir la onda P el segmento P-R, el complejo QRS
el segmento ST y la onda T.
Figura 1.4: Ondas del electrocardiograma [6]
A continuacio´n se describe cada una de las componentes del ECG:
Onda P
Es la primera deflexio´n positiva y representa la compresio´n de las aurı´culas para envı´o
de sangre a los ventrı´culos. Su tiempo estimado de duracio´n es de unos dos cuadrados
pequen˜os tomando como referencia el papel milimetrado para electrocardiografı´a.
Segmento P-R
Va desde el final de la onda P al inicio del QRS, durante este periodo las auriculas ter-
minan de vaciarse y se produce desaceleracio´n en la transmisio´n del impulso ele´ctrico a
trave´s del corazo´n, esto sucede justo antes de la contraccio´n de los ventriculos.
Complejo QRS
Este complejo comprende la compresio´n de los ventriculos produciendose la expulsio´n
de su contenido sanguı´neo. Dicho complejo consta de las ondas Q, R y S. La onda Q
se identifica por se la primera deflexio´n negativa despue´s del segmento P-R la cual no
siempre esta´ presente. En relacio´n con un electrocardiograma normal la onda Q deben de
ser de taman˜o no mayor que un cuadrado pequen˜o tanto en longitud como en profundidad.
La onda R es variable en altura ya que puede medir desde medio cuadrado hasta cuatro o
cinco cuadrados grandes en el caso de personas jovenes. La onda S esta a continuacio´n de
la onda R y comienza a partir del punto en que esta u´ltima, en su fase decreciente, se hace




Este segmento se encuentra entre el final de la onda S y el comienzo de la onda T, su
relacio´n en decenso o elevacio´n con la lı´nea basal puede significar insuficiencia en el
riego del corazo´n provocando insuficiencia en el aporte de oxı´geno al corazo´n, es por esta
razo´n que su valor como herramienta diagno´stica es insustituible.
Onda T
Consiste en una deflexio´n normalmente positiva inscrita a continuacio´n del segmento ST,
su altura esta entre dos o cuatro cuadrados pequen˜os y su duracio´n no debe exceder los
tres. Dicha onda representa un perı´odo de relajacio´n del corazo´n una vez que ha expulsado
la sangre que se hallaba en los ventrı´culos.
1.2.3. Derivaciones del las sen˜ales electrocardiogra´ficas
Para realzar el registro de la actividad ele´ctrica del corazo´n se ponen electrodos en deter-
minadas zonas del cuerpo y mediante diferentes combinaciones de estos electrodos se puede
observar 12 vistas diferentes de la misma actividad. A dichas vistas se las conoce como deriva-
ciones. Hay seis derivaciones del plano frontal llamadas I, II, III, VR, VL y VF, estas derivacio-
nes registara´n la actividad electrica del corazo´n con electrodos colocados en las extremidades y
seis en el plano horizontal de V1 a V6 que registran la actividad con electrodos ubicados en el
precordio [8].
Derivaciones de plano frontal
Dentro de las derivaciones del plano frontal estan las tres derivaciones llamadas bipolares
de extremidades (derivaciones de Einthoven) colocadas entre dos puntos del cuerpo (I, II y III),
donde I es la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo (+) y el brazo derecho (-), II es la
diferencia de potencial entre la pierna izquierda (+) y el brazo derecho (-) y III que representa
la diferencia de potencial entre la pierna izquierda (+) y el brazo izquierdo (-). Por otra parte
estan las tres llamadas monopolares que miden la diferencia de potencial entre un punto (VR
brazo derecho, VL brazo izquierdo, y VF pierna izquierda).
Estas u´ltimas derivaciones registran la actividad ele´ctrica del corazo´n desde el hombro dere-
cho, hombro izquierdo y la pierna izquierda, dichas derivaciones tienen una lı´nea de derivacio´n
con una parte positiva (lı´nea continua) y negativa (lı´nea discontinua) como se muestra en la
Figura 1.6.
De manera general esto quiere decir que cualquier vector proyectado en VR, VL o VF
origina una deflexio´n que puede ser positiva, negativa o isodifa´stica [8]. Todo esto se representa
en la Figura 1.7. En la Figura 1.5 se observa la disposicio´n de los electrodos en brazos y pierna
con su respectiva derivacio´n.
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Figura 1.5: Derivaciones bipolares: I, II y III [8]
Figura 1.6: Derivaciones monopolares: VR, VL y VF [8]
Figura 1.7: Proyecciones del vector 1 con relacio´n a VR, VL y VF [8]
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Sistema hexaxial de Bailey
El sistema hexaxial de Bailey constituye en que al trasladar las derivaciones del tria´ngulo
de Einthoven (I, II y III) al centro del corazo´n se ve que quedan ubicados en +0◦ (I), +60◦ (II)
y +120◦ (III) y lo mismo con VR, VL y VF que quedaran ubicadas en -150◦ (VR), -30◦ (VL)
y +90◦ (VF), esto da como resultado que la distancia entre las lı´neas de derivacio´n positivas y
negativas de las seis derivaciones del Plano Frontal esta´n separadas por 30◦ [8].
Derivaciones precordiales
Estas derivaciones son unipolares y registra la actividad ele´ctrica del corazo´n en el plano
horizontal. En la Figura 1.8 se observa la ubicacio´n de cada uno de los seis electrodos para
las derivaciones horizontales (derivaciones precordiales). Es importante mencionar que se de-
ben colocar los electrodos de manera correcta para registrar bien el electrocardiograma [9]. A
continuacio´n se describen las derivaciones precordiales:
• v1: cuarto espacio intercostal, borde derecho del esterno´n.
• v2: cuarto espacio intercostal, borde izquierdo del esterno´n.
• v3: punto sime´trico entre el V2 y V4.
• v4: quinto espacio intercostal, sobre la lı´nea medioclavicular.
• v5: quinto espacio intercostal, lı´nea axilar anterior izquierda.
• v6: quinto espacio intercostal, lı´nea axilar media.
Figura 1.8: Ubicacio´n de electrodos en derivaciones horizontales [8].
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1.3. Arritmias
Se considera arritmia a los latidos irregulares y regulares que sobrepasan los lı´mites de fre-
cuencia aceptados como fisiolo´gicos, esto sucede cuando se altera la produccio´n o conduccio´n
normal del estı´mulo cardı´aco [10]. Las arritmias se clasifican de la siguiente manera:
Segu´n la frecuencia auricular o ventricular en taquiarritmias o bradiarritmias.
Segu´n su origen en supraventriculares y ventriculares.
Segu´n sus manifestaciones clı´nicas en sintoma´ticas y no sintoma´ticas
En general se puede definir como ritmo normal del corazo´n al originado en el no´dulo sinusal
con una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto, con una sucesio´n regular, conducie´ndose
a los ventrı´culos por las vı´as normales y sin retardo. Cualquier diferencia con la definicio´n
anterior correspondera´ a una arritmia cardı´aca [10].
1.3.1. Segu´n la frecuencia auricular o ventricular en taquiarritmias o bra-
diarritmias.
Taquiarritmias
De esta manera se denominan a toda arritmia que esta sobre los 100 latidos por minuto, se
dividen segu´n la duracio´n del QRS en estrechas (< 0,12s) o anchas (> 0,12s) y se producen por
automaticidad acelerada, reentrada y actividad desencadenada [10].
Taquicardia sinusal: Este tipo de taquicardia se la puede observar durante el ejercicio, en
situaciones de stress emocional, tambie´n se la puede encontrar en pacientes con insuficiencia
cardı´aca, shock, anemia, hipertiroidismo, sindrome febril. Normalmente un electrocardiograma
permite hacer el diagno´stico.
Bradiarritmias
Asi se denominan a las arritmias cuya frecuencia ventricular es menor a 60 latidos por mi-
nuto y se producen por automaticidad retardada y fallo en la conduccio´n del impulso [10].
Bradiacardia sinusal: Se presenta normalmente en sujeto vagoto´nicos y en atletas tambien
suele presentarse en situaciones patolo´gicas como hiperternsio´n endocraneana, hipotiroidismo,
B-bloqueo, infarto mioca´rdico diafragma´tico, enfermedad del no´dulo sinusal.
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1.3.2. Segu´n su origen en supraventriculares y ventriculares
Este tipo de arritmias se originan por encima de la bifurcacio´n del haz de His y se so-
bre imponen al ritmo sinusal normal. Estas arritmias pueden corresponder a despolarizaciones
aisladas precoces (extrası´stoles) o taquiarritmias supraventriculares (taquicardı´as paroxı´sticas
supraventriculares (TPSV), flutter y fibrilacio´n auricular).
1.3.3. Segu´n sus manifestaciones clı´nicas en sintoma´ticas y no sintoma´ti-
cas
El estudio a profundidad de cada una de las patologı´as ya mencionadas y sin mencionar, ası´
como su justificacio´n fisiolo´gica de la forma de onda y diagno´stico es campo de trabajo de los
cardio´logos. Por esta razo´n queda fuera del estudio de esta tesis. Una visio´n ma´s amplia de lo
dicho esta detallada en la referencia [10]
1.4. Sensado de sen˜ales electrocardiogra´ficas
1.4.1. Electrodos para electrocardiografı´a
Los electrodos al estar compuestos por placas consuctoras y gel son los encargados de re-
gistrar la diferencia de potencial generados por el corazo´n. La sen˜al sensada por los electrodos
se encuentra en un rango de 1mV a 5mV y su rango de frecuencias es de 0,05 a 120Hz.
Actualmente existen tres variantes de electrodos definidos por el tipo de gel los cuales son:
El gel tipo aqua-wet ideales para monitoreos en rangos de tiempo relativamente cortos, los de
tipo aqua-set para monitoreos a largo plazo y pruebas de estres y finalmente los de tipo aqua-tac
adecuados tanto para monitoreos de corto plazo y largo plazo, garantizando un constante cotacto
al ser adhesivo so´lido [11]. En la Figura 1.9 se observa los diferentes tipos de electrodos.
Figura 1.9: Tipos de gel para electrodos [11].
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1.4.2. Cables para electrocardiografı´a
Estos cables permiten el transporte (transmisio´n) de la sen˜al ele´ctrica del corazo´n recogida
por los electrodos (sensores) hacia el dispositivo de ana´lisis y monitoreo. Una de las caracterı´sti-
cas principales que muestran este tipo de cables es que son apantallados evitando la interferencia
de sen˜ales no deseadas [11]. Ve´ase Figura 1.10
Figura 1.10: Cables de tres derivaciones para electrocardiografı´a
1.5. Sistema electro´nico
1.5.1. Raspberry pi 3 modelo B+
Es una plataforma porta´til basada en Linux, cuenta con redes inalambricas y cableadas asi
como un puerto de expansio´n con 40 pines digitales de proposito general. El sistema operativo
a utilizar es Raspbian un derivado de Devian Linux. Las especificaciones de esta plataforma
porta´til son las siguientes:
1. 1.2 GHz Quad-Core ARM Cortex CPU
2. 1 GB de RAM
3. Ranura para una tarjeta SD




1.5.2. Circuito de acondicionamiento AD8232
Este circuito tiene como finalidad preparar la sen˜al obtenida, de manera que a la salida
resulte una sen˜al limpia (sin perturvaciones externas o ruidos) para luego proceder a digitalizar
dicha sen˜al. En la Figura 1.11 se muestra el diagrama circuital interno del AD8232 donde se
exponen las distintas etapas de operacio´n que componen dicho circuito [12].
Figura 1.11: Etapas de operacio´n del AD8232 [12]
Algunas de las etapas ma´s importantes del AD8232 son: el circuito de interferencia de
radio frecuencia (RFI) el cual utiliza un filtro pasa bajas pasivo para eliminar sen˜ales RFI de
20KHz a 30GHz, adema´s contiene filtros avtivos los cuales pueden eliminar un cierto rango
de frecuencias variando su amplitud y fase. Estos a su vez pueden clasificarse en Pasa-bajas,
Pasa-altas, Pasa banda y Rechaza banda [12].
1.5.3. Digitalizacio´n de sen˜ales
La digitalizacio´n es la accio´n de convertir una sen˜al analo´gica a una digital. Cuando una
sen˜al ha pasado por un proceso de muestreo se la puede observar en tiempo discreto, es decir se
toman de muestras en base a un tren de impulsos aplicado a una sen˜al analo´gica, para luego de
ello asignarles un nivel equivalente digital de voltaje a cada muestra. A este proceso se lo llama
cuantificacio´n y codificacio´n. En la Figura 1.12 se observa este proceso de una manera gra´fica.
16
Figura 1.12: Proceso de digitalizacio´n. Fuente: SlideShare. Sesio´n 03. Digitalizacio´n de sen˜ales
1.5.4. Conversor A/D ADS1115
El ADS1115 es un conversor A/D de presicio´n, este cuenta con una resolucio´n de 16 bits,
tiene una referencia y ocilador internos. Los datos los transfiere atrave´s de una interfa´z i2C
y puede operar con voltajes que van de 2.0V a 5.5V. Tiene la capacidad de operar a tasas de
muestreo que pueden ser modificadas con un ma´ximo de 860 muestras por segundo, adema´s
su rango de mediciones ma´s bajo esta´ entre +−256mV lo que permite altas resoluciones tanto
para sen˜ales grandes como pequen˜as [14]. En la Figura 1.13 se observa el diagrama interno de
funcionamiento del ADS1115.
Figura 1.13: Diagrama de bloques funcionales del ADS1115 [14]
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1.5.5. Muestreo
Esta es la primera etapa del proceso de digitalizacio´n y consiste en la toma de muestras
de una sen˜al analo´gica a frecuencia constante. Esta frecuencia es conocida como frecuencia de
muestreo (fs) [13].
fs = 1/T (1.1)
Donde fs esta´ en Hz o en muestras por segundo. Y el periodo de muestreo T en segundos.
Este proceso se lo puede explicar de mejor manera mediante la Figura 1.14. Donde se puede
observar una sen˜al de entrada xc(t) continua multiplica´ndose con una sen˜al discreta s(t). Este
proceso es conocido como conversor ana´logo digital.
Figura 1.14: Diagrama de representacio´n de conversor A/D [14]





δ (t−nT ) (1.2)
Donde se observa a s(t) como una sumatoria de impulsos discretos en el tiempo. La variable
n representa el nu´mero de muestras y T el tiempo de muestreo.
Finalmente basa´ndose en la Figura 1.14 la salida del converso A/D xs(t) se puede expresar
como:






xc(nT )δ (t−nT ) (1.4)
Donde se puede observar que la sen˜al xc(t) es multiplicada por un tren de impulsos δ (t - nT)
a un perı´odo de muestreo T.
1.5.6. Cuantizacio´n y codificacio´n
Luego de que la sen˜al es muestreada se le asigna un valor aproximado de voltaje a cada
muestra tomada. La cuantizacio´n uniforme es la ma´s comu´n donde todos los niveles son iguales.
La Ecuaco´n 1.5 es utilizada para hallar los niveles de cuantizacio´n.
L = 2r (1.5)
Donde L representa los niveles de cuantizacio´n y r corresponde al nu´mero de bits a utilizar.
Cabe mencionar que a mayor cantidad de bits habra mayor resolucio´n en la cuantizacio´n.
1.6. Te´cnicas de preprocesamiento
Ya adquirida la sen˜al se la debe preparar para un posterior tratamiento informa´tico. Esto se
hace debido a que la sen˜al tras la adquisicio´n presenta elementos ajenos a la propia sen˜al, tales
como ruido, interferencia de la red de alimentacio´n o variaciones de la lı´nea base. Dichos ele-
mentos ajenos deben ser aislados y minimizados para de esa manera poder conseguir resultados
ma´s confiables [15]. Para un mejor entendimiento vease la Ecuacio´n 1.6.
x[n] = ECG[n]+ r[n]+b[n] (1.6)
Donde x[n] representa la sen˜al discreta obtenida, ECG[n] es la sen˜al electrocardiogra´fica
real que se desea registrar, r[n] es el ruido en general y b[n] son las variaciones de la lı´nea base.
n representa el ı´ndice temporal discreto.
En todo caso el objetivo de los algoritmos de preprocesamiento es el de reducir los elementos
ajenos a la sen˜al obtenida x[n] para que sea lo ma´s parecida a ECG[n].
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Figura 1.15: Ruido superpuesto sobre sen˜ales ECG
1.6.1. Ruido
El ruido es un elemento presente en todas las funciones reales, en las sen˜ales ECG puede
ser debido a factores como el movimiento del electrodo sobre la piel, el ruido generado por
aparatos electro´nicos y de sen˜ales de tipo mioele´ctricas generadas por los mu´sculos del cuerpo.
En la Figura 1.15 se observa el ruido superpuesto sobre una sen˜al ECG.
A continuacio´n se enumeran los principales me´todos de filtrado de ruido:
Me´todos basados en te´cnicas cla´sicas de filtrado.
Me´todos basados en filtros de media mo´vil.
Me´todos basados en el promedio de latidos.
Me´todos basados en la aproximacio´n mediante funciones.
Me´todos basados en la transformada wavelet.
Para este trabajo en particular se utilizaran me´todos basados en la transformada wavelet.
Esto se profundizara ma´s adelante.
1.6.2. Interferencia de la red
Este es un efecto que aparece con frecuencia en sen˜ales ECG y responde a la superposicio´n
de una interferencia generada por la red ele´ctrica. Para reducir este efecto se suelen utilizar
te´cnicas basadas en el disen˜o de filtros de tipo pasa-banda centrado en la frecuencia de interfe-
rencia de la red y con un ancho de banda suficientemente estrecho para que no afecte al resto
de la sen˜al [15].
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1.6.3. Variaciones de la lı´nea base
Este tipo de variaciones pueden ser producidas por factores como: el movimiento del pacien-
te durante la toma de las muestras, la respiracio´n y cambios de la impedancia de los electrodos.
Esto supone una interferencia de baja frecuencia y cierta amplitud que debe reducirse para que
el resultado final no se vea afectado. Por lo general el rango frecuencial de estas variaciones es
de 0 a 0,5Hz. [15].
1.7. Procesamiento digital de sen˜ales
El procesamiento digital de sen˜ales permite llevar a una sen˜al a una forma a la cual se la
pueda interpretar de mejor manera, debido a que es posible saber sus propiedades.
1.7.1. Transformada Wevelet (TW)
La transformada wavelet es una herramienta relativamente reciente en aplicaciones de pro-
cesado de sen˜ales. Esta transformada es una operacio´n lineal que permite descomponer la sen˜al
en un conjunto de sen˜ales ba´sicas llamadas wavelets. La caracterı´stica ma´s importante de la
transformada wavelet es que analiza la sen˜al a distintas fecuencias con diferentes resoluciones.
Un ejemplo claro son la mayorı´a de las sen˜ales bioele´ctricas (EEG, EMG y ECG) ya que con-
tienen componentes de alta frecuencia para espacios temporales cortos y componentes de baja
frecuencia para espacios temporales largos [16].
Segu´n el criterio de algunos autores la TW se comporta de maneras especı´ficas. Teniendo
como referencia principar a Addison (2002) se puede decir que:
Puede ser trasladada en varias localidades de la sen˜al.
Puede estrecharse o comprimirse, lo cual es conocido como escala. Se define como la
suma en el tiempo de una sen˜al multiplicada por versiones desplazadas y escaladas de
una funcio´n wavelet ba´sica conocida como wavelet madre [?].
De manera general se puede decir que la Transformada Wavelet de una funcio´n f (t) es
la descomposicio´n de f (t) en un conjunto de funciones ψa,b(t) que forman una base y son





1.7.1.1. Transformada wavelet continua (TWC)










Esta ecuacio´n contiene la wavelet dilatada y traducida Ψ((t− b)/a) y la sen˜al x(t). En la
ecuacin´, el producto de la wavelet y la sen˜al se integran sobre el rango de sen˜al, lo que en
terminos matema´ticos esto suele ser llamado convolucio´n.
1.7.1.2. Transformada wavelet discreta (TWD)
El modo de operacio´n de este tipo de transformacio´n es el de filtrar y sub-muestrear la sen˜al
mediante la uilizacio´n de bancos de filtros, por medio de los cuales se puede eliminar o discri-
minar frecuencias no deseadas. El ca´lculo de los coeficientes Waveler genera una gran cantidad
de datos y por ende mayor procesamiento, es por eso que es lo´gico plantearse el elegir solo una
parte de las escalas y posiciones. El caso ma´s utilizado para el calculo de la TWD es con a0 = 2
y b0 = 1. Debido a la caracterı´stica de escalamiento en potencias de 2, a este caso en particular
se lo conoce como Escala Dia´dica.
La sen˜al a analizar f [n] es una funcio´n discreta, y su transformada de Wavelet estarı´a repre-
sentada por:
C[ j,k] = ∑
n∈Z
f [n]Ψ j,k[n] (1.9)
donde Ψ j,k es una wavelet discreta definida por la ecuacio´n:




0 n− kb0] (1.10)
1.7.1.3. Familia de funciones Wavelet
Existen muchas waveletes madre agrupadas en familias las cuales comparten algunas carac-
terı´sticas, dicho agrupamiento es segu´n su utilidad. Ingrid Daubechies es la mayor constructora
de wavelets por haber propuesto tres familias, la Daubechies que es un conjunto de wavelets
hortonormales apropiadas para el ana´lisis de sen˜ales discretas, la Coiflets llamadas ası´ por ser
construidas por solicitud de R. Coifman y la Symmlet similares a las Daubechies tienden a ser
casi sime´tricas.
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Las Biortonormales representan la propiedad de fase lineal lo que es muy utilizado para la
reconstruccio´n de imagenes, en este caso se deben usar dos wavelets madre, una para la des-
composicio´n y otra para la reconstruccio´n.
Algunas wavelets se definen por una funcio´n explı´cita como la wavelet Haar dada por:
s(t) =
{1, 0 < t < 0,5
−1, 0,5 < t < 1
0, en otro caso





La sombrero mexicano que no es ma´s que la segunda derivada de la funcio´n de distribucio´n













En este capı´tulo se realiza´ una revisio´n condensada de los procesos de seleccio´n que se
llevaron a cabo para la implemetacio´n del sistema electrocardiogra´fico y posteriormente su
validacio´n.
2.1. Metodologı´a de Investigacio´n
El proceso de investigacio´n requerido es de tipo cuantitativo que constituye un conjunto de
procesos secuenciales. Parte de una idea que va acotandose, y una vez delimitada se generan
objetivos y preguntas donde se establecen hipo´tesis y se determinan variables. De esa manera
se desarrolla un plan para probarlas y se establece una serie de concluciones para las hipo´tesis
[18]. El proceso de investigacio´n que se llevara´ a cabo en este trabajo se observara´ en la Figura
2.1.
Figura 2.1: Metodologı´a de Investigacio´n
25
2.1.1. Proceso de Investigacio´n
Este proceso es de tipo experimental. La medicio´n de las sen˜ales electrocardiogra´ficas se
las debe realizar siguiendo un protocolo de higiene y de correcta ubicacio´n de los elementos
conectados al cuerpo de la persona. Usualmente este proceso dura 6, 30 o 60 segundos depen-
diendo de la precisio´n que se requiera. Todo esto exige de una buena eleccio´n de elementos
electro´nicos y de software para el preprocesamiento y ana´lisis de las sen˜ales.
Proceso de adquisicio´n y tratamiento digital de la sen˜al
1. Medicio´n de la sen˜al cruda con todos los componentes de ruido y graficarla.
2. Proceso de atenuacio´n de ruido externo.
3. Comparacio´n entre la sen˜al filtrada y la sen˜a cruda.
4. Identificacio´n y conteo de picos R.
5. Finalmente se asigna una valoracion cualitativa en base al conteo de los picos R.
2.2. Requisitos del Sistema detector de arritmias
El sistema utiliza sen˜ales bioele´ctricas producidas por el aparato cardı´aco. Para realizar
una correcta medicio´n y estimacio´n de las afecciones es imperativo el contar con un sistema
electro´nico (Hardware) y un programa (software) para su utilizacio´n.
2.2.1. Hardware
Los impulsos generados por el corazo´n al ser diferencias de potenciales muy pequen˜as,
se acondicionan mediante filtros que atenuan las bandas de frecuencia que no son parte de la
sen˜al de estudio, se amplifican mediante amplificadores diferenciales con alto rechazo en modo
comu´n (CMRR) para luego pasar a ser digitalizadas y analizadas mediante software. Vease la
Figura 2.2.
Actualmente existen muchos dispositivos comerciales con la capacidad de realizar las fun-
ciones descritas. El inconveniente ma´s grande entorno a estos dispositivos es su elevado costo
es por eso que solo son aptos para utilizacio´n constante (en centros me´dicos especializados).
En la norma IEC 60601-1 se habla de los requerimientos basicos de seguridad y desempen˜o
de dispositivos medicos.
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Figura 2.2: Diagrama de bloques del sistema de adquisicio´n ECG
2.2.2. Software
Asi como la correcta eleccio´n de un hardware adecuado, es tambien muy importante la
eleccio´n del software que realice el tratamiento de la sen˜al electrocardiogra´fica recibida en el
sistema embebido, para obtener los resultados del diagno´stico del algoritmo utilizado. Ayudan-
do asi en el proceso de monitoreo de la condicio´n de los pacientes.
2.3. Seleccio´n de hardware
Para la correcta seleccio´n de la tarjeta de adquisicio´n se pone a consideracio´n las caracterı´sti-
cas de diferentes modelos con el metodo de evaluacio´n de criterios ponderados. Generalmente
mediante la poderacio´n de diferentes aspectos sin incurrir en la centralizacio´n de un elemento
especı´fico [19].
Para tomar una decisio´n siempre deben estar presentes los dos elementos siguientes:
a) Alvernativas: como mı´nimo debe de tener dos alternativas con caracterı´sticas diferentes.
b) Criterios: Se debe establecer los criterios en base a los cuales las alternativas sera´n eva-
luadas, tambien la ponderacio´n relativa entre ellas [19].
Cuadro 2.1: Valores de signacio´n para criterios
1 Si el criterio (o solucio´n) de las filas es superior (o mejor; > ) que el de las columnas
0,5 Si el criterio (o solucio´n) de las filas es equivalente ( = ) al de las columnas
0 Si el criterio (o solucio´n) de las filas es inferior (o peor; ¡) que el de las columnas
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Luego, para cada criterio (o solucio´n), se suman los valores asignados en relacio´n a los res-
tantes criterios (o soluciones) al que se le an˜ade una unidad (para evitar que el criterio o solucio´n
menos favorable tenga una valoracio´n nula); despue´s, en otra columna se calculan los valores
ponderados para cada criterio (o solucio´n) [19].
Finalmente, la evaluacio´n total para cada solucio´n resulta de la suma de productos de los
pesos especı´ficos de cada solucio´n por el peso especı´fico del respectivo criterio [19].
2.3.1. Criterios de evaluacio´n
Para una adecuada seleccio´n del hardware se presentan 3 criterios que fueron los ma´s deter-
minantes.
• Usabilidad: licencia libre y baja complejidad de uso.
• Funcionalidad: debe cumplir con los requerimientos minimos segu´n las normas AAMI
y IEC 60601-1.
• Precio: Bajo precio y que se pueda encontrar en el paı´s.
• Fiabilidad: Su correcto funcionamiento constituye resultados confiables.
Las alternativas de hardware (Sistema Embebido) son:
A1. Raspberry Pi 3 modelo B
A2. Arduino Mega 2560
Las alternativas de hardware (Sensor) son:
A1. Sensor de Ritmo (Pulso cardı´aco)
A2. Ad8232 (Sensor de ritmo cardı´aco)
A3. Olimexino-328 (Shield EKG-EMG)




Cuadro 2.2: Asignacio´n de valores de ponderacio´n
Criterio Usabilidad Funcionalidad Precio Fiabilidad ∑+1 ponderacio´n
Usabilidad − 0.5 0 0 1.5 0.15
Funcionalidad 1 − 1 0 3 0.3
Precio 0 0.5 − 0 1.5 0.15
Fiabilidad 1 1 1 − 4 0.4
− − − suma 10 1
2.3.2. Metodo de evaluacio´n del peso de cada criterio
Luego de evaluar la importancia de cada criterio con los dema´s, se determino´ que la fiabili-
dad es el criterio ma´s importante seguida de la funcionalidad.
A continuacio´n se realizaro´ la comparacio´n de las alternativas en base a los criterios de el
Cuadro 2.2.
Eleccio´n de sistema embebido
Cuadro 2.3: Ponderacio´n de criterios para el Sistema Embebido
Usabilidad A1 A2 ∑+1 ponderacio´n
A1 − 1 2 0.667
A2 0 − 1 0.334
Funcionalidad A1 A2 ∑+1 ponderacio´n
A1 − 1 2 0.667
A2 0 − 1 0.334
Precio A1 A2 ∑+1 ponderacio´n
A1 − 0 1 0.334
A2 1 − 2 0.667
Fiabilidad A1 A2 ∑+1 ponderacio´n
A1 − 1 2 0.664
A2 0 − 1 0.334
Finalmente, mediante la suma del producto de las ponderaciones de se determina que A1
(Raspberry pi 3 modelo B) es la solucion mayor puntuada (fiable) en base a los criterios prees-
tablecidos.
Cuadro 2.4: Comparacio´n de alternativas y criterios (Sistema Embebido)
Criterio Usabilidad Funcionalidad Precio Fiabilidad ∑+1 Prioridad
A1 0.10005 0.2001 0.0501 0.2668 0.61705 1
A2 0.0501 0.1002 0.10005 0.1336 0.0.38395 2
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Eleccio´n de sensor
Cuadro 2.5: Ponderacio´n de criterios para el Sensor
Usabilidad A1 A2 A3 ∑+1 ponderacio´n
A1 − 0 0 1 0.166
A2 1 − 1.5 2.5 0.417
A3 1 0.5 − 2.5 0.417
Funcionalidad A1 A2 A3 ∑+1 ponderacio´n
A1 − 0 0 1 0.167
A2 1 − 0.5 2.5 0.417
A3 1 0.5 − 2.5 0.417
Precio A1 A2 A3 ∑+1 ponderacio´n
A1 − 0 0.5 1.5 0.417
A2 1 − 0.5 2.5 0.417
A3 0 0.5 − 1.5 0.025
Fiabilidad A1 A2 A3 ∑+1 ponderacio´n
A1 − 0 0 1 0.167
A2 1 − 0.5 2.5 0.417
A3 1 0.5 − 2.5 0.417
Finalmente, mediante la suma del producto de las ponderaciones de se determina que A2
(AD8232) es la solucion mayor puntuada (fiable) en base a los criterios preestablecidos.
Cuadro 2.6: Comparacio´n de alternativas y criterios (Sensor)
Criterio Usabilidad Funcionalidad Precio Fiabilidad ∑+1 Prioridad
A1 0.02505 0.0501 0.06255 0.0668 0.2045 3
A2 0.06255 0.1251 0.06255 0.1668 0.417 1
A3 0.06255 0.1251 0.00375 0.1668 0.3582 2
Eleccio´n de conversor A/D
Finalmente, mediante la suma del producto de las ponderaciones de se determina que A1
(ADS1115) es la solucion mayor puntuada (fiable) en base a los criterios preestablecidos.
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Cuadro 2.7: Ponderacio´n de criterios para el conversor A/D
Usabilidad A1 A2 ∑+1 ponderacio´n
A1 − 1 2 0.667
A2 0 − 1 0.334
Funcionalidad A1 A2 ∑+1 ponderacio´n
A1 − 1 2 0.667
A2 0 − 1 0.334
Precio A1 A2 ∑+1 ponderacio´n
A1 − 0 1 0.334
A2 1 − 2 0.667
Fiabilidad A1 A2 ∑+1 ponderacio´n
A1 − 1 2 0.664
A2 0 − 1 0.334
Cuadro 2.8: Comparacio´n de alternativas y criterios (Conversor A/D)
Criterio Usabilidad Funcionalidad Precio Fiabilidad ∑+1 Prioridad
A1 0.10005 0.2001 0.0501 0.2668 0.61705 1
A2 0.0501 0.1002 0.10005 0.1336 0.0.38395 2
2.4. Metodologı´a para la adquisicio´n de las sen˜ales ECG
El sensor AD 8232 recibe la sen˜al captada por los electrodos ubicados en el plano frontal
del cuerpo paciente, la cual es transmitida al conversor analo´gico - digital encargado de digitali-
zar y enviar la sen˜al mediante protocolo de comunicacio´n I2C a la Raspberry donde se procesa
digitalmente mediante la aplicacio´n de filtros digitales y operaciones lineales para finalmente
mostrar los resultados mediante la interfaz de usuario desarrollada bajo la plataforma de Python.
La Raspberry pi al ser un ordenador de placa simple (OPS) que cuenta con entradas de
proposito general (GPIO), siendo capaz de soportar la instalacio´n de un sistema opertivo inde-
pendiente, la convierte en un dispositivo versa´til y adaptable para el desarrollo de proyectos de
investigacio´n.
En este procesamiento de sen˜al se utilizo´ los siguientes filtros:
1. Filtro Butterworth (Pasabanda)
2. Descomposicio´n Wavelet (5 niveles)
Para este trabajo se empleo´ el metodo del dominio del tiempo para realizar la caracterizacio´n
de la sen˜al electrocardiogra´fica.
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2.5. Metodologı´a para la eleccio´n del algoritmo de deteccio´n
Existen mu´ltiples algoritmos fiables que permiten el reconocimiento de las ondas de un
ECG. Estos pueden estar basados en redes neuronales, algoritmos gene´ticos, bancos de filtros,
en base al ana´lisis de pendientes y muchos criterios ma´s. Todos los algoritmos existentes pueden
ser agrupados en tres grandes familias de la siguiente manera:
1. Algoritmos basados en filtrado
2. Algoritmos basados en transformaciones no lineales sin memoria
3. Algoritmos basados en transformaciones no lineales con memoria
Todas las familias de algoritmo basados en transformaciones no lineales siguen una estruc-
tura general como la mostrada en la Figura 2.3 en cambio los algoritmos basados en filtrado
tienen una estructura diferente.
Figura 2.3: Estructura de algoritmo de deteccio´n
Para este trabajo se descarta la utilizacio´n de algoritmos basados en filtrado ya que genera-
lente este tipo de procesamiento se lo utiliza para realizar ana´lisis en tiempo real. En cambio si
se utilizara´ algoritmos basados en transformaciones no lineales sin memoria.
Algoritmos basados en transformaciones no lineales sin memoria
Este tipo de algoritmo se basa en realzar el complejo QRS con respecto al ruido para de esa
manera tratar de asemejar cada complejo QRS a un pico positivo u´nico para una deteccio´n por
umbral de amplitud siendo esta una forma sencilla y eficiente de deteccio´n. Estos algoritmos
utilizan transformaciones no lineales como elevacio´n al cuadrado y calculo de mo´dulo [20].
Algoritmos basados en transformaciones no lineales con memoria
Se basan en la transformacio´n de la longitud de la curva permitiendo buscar el comienzo y
duracio´n del complejo QRS para una posterior localizacio´n de la onda R [20].
Tomando como punto de partida algunas de las caracterı´sticas en torno a los algoritmos ba-
sados en transformaciones no lineales (con memoria y sin memoria) se puede definir el tipo de
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algoritmos que mejor se adapta a este trabajo para la deteccio´n de la onda R de la sen˜al ECG.
Uno de los algoritmos ma´s populares para deteccio´n del complejo QRS es el algoritmo
de Pan-Tompkins. Es un algoritmo en tiempo real y se basa en transformaciones no lineales sin
memoria. Cabe mencionar que involucra una serie de filtros y operadores de tipo pasa bajo, pasa
alto, derivador, cuadratura, integrador, aplicacion de un umbral adaptativo y procedimientos
de bu´squeda [21]. Es por eso que en este trabajo se tomara´ como base de desarrollo dicho
algoritmo.
2.6. Metodologı´a para el desarrollo de la interfaz
La metodologı´a para el desarrollo de interfaces gra´ficas centradas en el usuario es conside-
rado como la clave para el disen˜o y desarrollo de productos y servicios con altas condiciones de
usabilidad y satisfaccio´n del usuario [22]. Esta metodologı´a se apoya en tres pilares importantes
que son:
1. Concepto de pensamiento de disen˜o
2. Fundamentos de metodologı´a de desarrollo a´gil
3. Principios de usabilidad y experiencia de usuario
Una metodologı´a centrada en el usuario se compone de las etapas mostradas en la Figura 2.4.
Figura 2.4: Etapas del disen˜o centrado en el usuario
Para realizar un correcto disen˜o de la interfaz gra´fica es necesario basarse en la norma ISO




En este capı´tulo se describe la implementacio´n del sistema electrocardiogra´fico y las pruebas
para su validacio´n.
3.1. Desarrollo del sistema ECG
Para la implementacio´n del sistema electrocardiogra´fico (ECG) se realizo´ la intercomuni-
cacio´n de los elementos actuantes (Sensor-Conversor analo´gico - digital y Sistema Embebi-
do), desarrollando una interfaz gra´fica de usuario (GUI) para el monitoreo y deteccio´n de las
arritmias (bradicardia y taquicardia) para finalmente validar el dispositivo. En la Figura 3.1 se
presenta el diagrama de conexiones ele´ctricas del sistema.
Figura 3.1: Diagrama de conexiones ele´ctricas
3.1.1. Implementacio´n del sistema ECG
Se realizo´ el disen˜o de un circuito impreso para la comunicacio´n de los distintos dispositivos
(Figura 3.2), de esa manera se evita inconvenientes en la conexio´n y se facilita el mantenimiento
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debido a que todas las partes del sistema son de fa´cil extraccio´n. Adema´s, se disen˜o una carcasa
de PLA mediante impresio´n 3D como proteccio´n de la parte circuital. Los planos de la carcasa
se muestran en el Ape´ndice A.
En general la estrecha relacio´n entre los elementos vinculados al proceso de obtencio´n y
procesamiento de las sen˜ales electrocardiogra´ficas generan un dispositivo para aplicaciones
biome´dicas.
Figura 3.2: Conexiones del dispositivo: (A). Ensamblaje carcasa, (B). Cable para electrocardio-
grafı´a
3.1.2. Obtencio´n y procesamiento de datos
La tarjeta Raspberry al ser un mini ordenador de bajo consumo y de software libre, permite
trabajar con diferentes lenguajes de programacio´n usados en software libre para el desarrollo de
aplicaciones orientadas a la bioingenierı´a.
La adquisicio´n y procesamiento de datos se la realizo´ a trave´s de Python debido a que es
un lenguaje de programacio´n interpretado y multiparadigma de co´digo abierto. Algunos de los
beneficios que se obtienen al utilizar este lenguaje de programacio´n son: el soporte de libre-
rias para el desarrollo de sorfware, procesamiento de datos y aplicaciones gra´ficas mediante
la utilizacio´n de varios estilos de programacio´n como son: programacio´n orientada a objetos,
programacio´n imperativa y programacio´n funcional.
Durante el proceso de adquisicio´n y acondicionamiento de la sen˜al se utilizo´ la librerı´a
Adafruit ADS1x15 creada para simplificar el manejo del conversor ADS1115, brindando faci-
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lidades a la hora de configurar parametros como la tasa de muestreo, la ganancia y el modo de
operacio´n del circuito conversor. Tambie´n se utilizo´ la librerı´a scipy la cual facilita la utilizacio´n
del filtro digital Butterworth que es de tipo pasa-banda, que produce una respuesta plana hasta
la frecuencia de corte. Asimismo se utilizo´ la librerı´a pywt la cual permite la utilizacio´n de la
transformada wavelet y sus diferentes familias, en este caso se empleo la familia de wavelets
ortogonales llamadas Daubechies que definen una transformacio´n discreta de las wavelets.
Luego de la etapa de acondicionamiento de la sen˜al se utiliza el me´todo planteado en el algo-
ritmo de Pan-Tompkins en cual se basa en transformaciones no lineales que sirven basicamente
para realzar el complejo QRS respecto al ruido. Como primera instancia se deriva la sen˜al para
obtener informacio´n de pendiente QRS, despue´s se eleva al cuandrado a la sen˜al derivada para
de esa manera intensificar los valores obtenidos, finalmente se aplica una integracio´n de ventana
movil la cual analiza la sen˜al en intervalos de tiempo definidos realizando asi un promedio de
los datos de dicho intervalo obteniendo un solo pico positivo. El Anexo B muestra el diagrama
de flujo de obtencio´n y procesamiento de datos.
Otras librerı´as utilizadas en el procesamieto de datos son: time, matplotlib y numpy.
3.1.3. Desarrollo de la interfaz
Para el desarrollo de la interfaz gra´fica de usuario se utilizo´ Tkinter que es un paquete de in-
terfaz gra´fica de usuario estandard de Python. La interfaz consta de tres ventanas, a continuacio´n
se describe cada una:
1. Pantalla principal o de inicio: Es la primera pantalla que se muestra al iniciar el progra-
ma. Contiene los botones Inicio y Salir (Figura 3.3) que permiten acceder a la pantalla de
ana´lisis y salir de la aplicacio´n respectivamente.
2. Pantalla de ana´lisis y resultados: Esta pantalla contiene cuatro botones: Informacio´n,
Analizar, Guardar datos y Salir. El boto´n Informacio´n permite redireccionarse a la terce-
ra ventana donde se muestra una serie de datos referentes a la frecuencia cardı´aca para
distintos rangos de edad. El boto´n Analizar activa el programa de adquisicio´n y procesa-
miento de la sen˜al, habiendo un mensaje donde se indica al paciente el tiempo que dura
la prueba. Luego de finalizar la adquisicio´n se muestra por pantalla la gra´fica de la sen˜al
obtenida y el resultado del ana´lisis que se manifiesta mediante un cuadro de mensaje que
se traduce como la condicio´n me´dica del paciente. El boto´n Guardar datos almacena el
vector de datos con sus respectivos tiempos en un archivo en formato CSV (valores se-
parados por comas). En cambio el u´ltimo boto´n tiene la funcio´n de quitar la pantalla de
ana´lisis.
En el instante en que el algoritmo termina de procesar los datos, se grafica la sen˜al obte-
nida y se muestra el mensaje de diagno´stico. Vease Figura 3.4.
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Figura 3.3: Pantalla principal de la interfaz de usuario
Figura 3.4: Pantalla de ana´lisis de la interfaz de usuario
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3. Informacio´n En esta pantalla se despliega informacio´n referente al ritmo cardı´aco normal
para algunos rangos de edad. Ver Figura 3.5.
Figura 3.5: Pantalla de informacio´n
Finalmente el diagno´stico con el que concluye el ana´lisis de las sen˜ales electrocardiogra´ficas
se presenta mediante un cuadro en el que se muestra el tipo de arritmia y el nu´mero de latidos
medidos en un minuto (Figura 3.6).
Figura 3.6: Ventana de mensaje final
En el Anexo C se puede observar el diagrama de flujo de la interfaz de usuario.
3.2. Pruebas y validacio´n del dispositivo
Para la validacio´n, se comparara´n los resultados obtenidos mediante el ana´lisia realizado
por el sistema implementado en este trabajo con los resultados arrojados por un Dispositivo
comercial (Oximetro de pulso).
En la parte experimental se realizaron pruebas en 7 pacientes que hacen uso de los servicios
me´dicos que presta el Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Te´cnica del
Norte.
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3.2.1. Protocolo para toma de electrocardiograma
La secuencia de preparacio´n para las actividades operativas favorece al cumplimiento efec-
tivo de los procesos de toma de datos, de una manera altamente profesional y segura para cada
paciente.
A continuacio´n se enumera dichas actividades:
1. Presentese y explique al paciente el procedimiento a realizar y pregunte si esta dispuesto
a colaborar con el proceso.
2. Prepare el dispositivo para la toma del electrocardiograma.
3. Pı´dale al paciente que se retire objetos meta´licos zapatos y se descubra el pecho (las
mujeres no deben retirarse el sujetador)
4. Pı´dale que se acueste en la camilla.
5. Colocar los electrodos en los puntos de intere´s.
6. Iniciar el registro (por lo menos 6 segundos).
7. Comprobar los resultados del ana´lisis.
8. Se desconecta el equipo y se procede a retirar los electrodos de la piel del paciente.
9. Se registran los resultados obtenidos.
10. Desconectar el cable del dispositivo.
Protocolo para el Oxı´metro de pulso
Para las pruebas con el Oxı´metro de pulso se debe desinfectar el dedo ı´ndice de cada pa-
ciente. Luego se debe colocar el dispositivo en dicho dedo, esperar unos segundos hasta que el
dispositivo se estabilice y arroje el resultado del ana´lisis. Todos los datos sera´n anotados en la
parte inferior de cada una de los documentos de concentimiento firmado. Este mismo procedi-
miento se llevara´ a cabo para todas las pruebas.
Figura 3.7: Oximetro de pulso
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3.2.2. Medicio´n y ana´lisis de las sen˜ales electrocardiogra´ficas
Se realizaron pruebas a pacientes de distintas edades para constatar el correcto funciona-
miento del sistema. Todo el proceso fue supervisado por un me´dico de profesio´n. Vease Anexo
F
Para las pruebas se les explico a todos los pacientes el protocolo que se llevarı´a a cabo. La
mayorı´a de ellos no permitieron que se les fotografı´e. Por dicha razo´n no se presentara´ evidencia
fotogra´fica de todos los casos. En el Anexo E se evidencia los documentos de concentimiento
informado firmados por pacientes, adema´s de un certificado que ratifica el haber realizado las
pruebas.
En las primeras tres pruebas se presento una cantidad considerable de ruido en las sen˜ales
sensadas lo que hacia presumible el mal funcionamiento del dispositivo. Teniendo como hipo-
tesis que el ruido generado era por la utilizacio´n de un proyector como medio de visualizacio´n
se procedio a cambiarlo por un monitor. Luego del cambio se observaron mejoras en la calidad
de la sen˜al sensada y por ende mejoras en el diagno´stico arrojado por el sistema. Con estos
antecedentes se procede a describir cada una de las pruebas realizadas.
Como primer paciente se realizo´ el estudio a una mujer de 24 an˜os de edad (Figura 3.8).
Una vez conectados los electrodos a la paciente se inicio el ana´lisis de la sen˜al. En esta prueba
se presento ruido en la sen˜al sensada, arrojando los siguientes resultados:
Figura 3.8: Paciente 1
1. Dispositivo Comercial: 74 lat/min
2. Dispositivo de la investigacio´n: 85 lat/min
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El segundo paciente fue una mujer de 26 an˜os de edad. Los resultados arrojados en esta
prueba son los siguientes:
1. Dispositivo Comercial: 69 lat/min
2. Dispositivo de la investigacio´n: 74 lat/min
El tercer paciente es una mujer de 26 an˜os de edad. Con la que se obtuvieron los siguientes
resultados:
1. Dispositivo Comercial: 79 lat/min
2. Dispositivo de la investigacio´n: 84 lat/min
Desde el cuato paciente hasta el se´ptimo se obtuvieron mejores resultados debido a lo ex-
plicado anteriormente.
Como cuarto paciente se tuvo a una mujer de 58 an˜os de edad la cual sufre de la presio´n
alta. En este caso se obtuvieron los siguientes resultados:
1. Dispositivo Comercial: 80 lat/min
2. Dispositivo de la investigacio´n: 79 lat/min
El quinto paciente fue una mujer de 33 an˜os de edad. Obteniendo los siguientes resultados:
1. Dispositivo Comercial: 64 lat/min
2. Dispositivo de la investigacio´n: 66 lat/min
El sexto paciente fue una mujer de 27 an˜os de edad. Con este paciente se obtuvieron los
siguientes resultados:
1. Dispositivo Comercial: 71 lat/min
2. Dispositivo de la investigacio´n: 72 lat/min
Finalmente como septimo paciente (Figura 3.9) se tuvo a un hombre de 22 an˜os de edad. En
esta prueba se obtuvieron los siguientes resultados:
1. Dispositivo Comercial: 65 lat/min
2. Dispositivo de la investigacio´n: 66 lat/min
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Figura 3.9: Paciente 7
Cuadro 3.1: Resultados obtenidos del sistema implementado
Paciente Edad Frecuencia dispositivo Frecuencia dispositivo Tiempo de
(an˜os) comercial (lat/min) de la investigacio´n (lat/min) muestreo (seg)
Paciente 1 24 74 85 30
Paciente 2 26 69 74 30
Paciente 3 26 79 84 30
Paciente 4 58 80 79 30
Paciente 5 33 64 66 30
Paciente 6 27 71 72 30
Paciente 7 22 65 66 30
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Con los datos obtenidos se hizo un ana´lisis para determinar el porcentaje de error del Dis-
positivo objeto de esta investigacio´n. Para ello en el Cuadro 3.1 se presenta los resultados al
realizar el ana´lisis a los siete pacientes.
En el Cuadro 3.2 se presenta el error de medicio´n del dispositivo de la investigacio´n con
respecto al dispositivo comercial.
Analizando los resultados se tiene que el error promedio de todas las muestras es de 5,11%
tomando en cuenta que las tres primeras pruebas estuvieron bajo condiciones extremas de ruido.
Para definir el desempen˜o del dispositivo bajo condiciones normales de funcionamiento se
divide las muestras obtenidas en dos grupos. El primero comprendido por las tres primeras
pruebas y el segundo las cuatro restantes dando ası´ los siguientes resultados:
1. Porcentaje de error del grupo 1: 9,48%
2. Porcentaje de error del grupo 2: 1,833%
Esto significa que bajo condiciones inapropiadas el dispositivo no brindara´ un diagnostico
preciso dando lugar a un error recurrente que impide su correcto desempen˜o. Por otra parte esta
el grupo 2 donde se obtuvo mejores resultados danto un error de diagno´stico ma´s bajo.
Es evidente que en condiciones normales el dispositivo objeto de esta investigacio´n cumple
con los requisitos para realizar una correcta medicio´n y diagno´stico conforme se plantea en la
norma ISO 13485 que proporciona herramientas para garantizar la seguridad y fiabilidad de
productos a trave´s de hacer ma´s eficientes los procesos.
Cuadro 3.2: Porcentaje de error en las mediciones
Paciente Frecuencia dispositivo Frecuencia dispositivo Error
comercial (lat/min) de la investigacio´n (lat/min) (%)
Paciente 1 74 85 14,86
Paciente 2 69 74 7,25
Paciente 3 79 84 6,33
Paciente 4 80 79 1,25
Paciente 5 64 66 3,13
Paciente 6 71 72 1,41
Paciente 7 65 66 1,54
Durante las pruebas realizadas se tuvo como paciente a Marisol Proao˜ Lo´pez que trabaja en
la Unidad de Relaciones Pu´blicas de la Universidad Te´cnica del Norte. Marisol mostro´ interes
en el proyecto que se sealizo´ y propuso hacer una entrevista realizada el mismo dı´a que fue
publicada el dia miercoles 26 de febrero (ver Anexo H).
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Conclusiones, recomendaciones y trabajo
futuro
Este capı´tulo muestra las conclusiones del presente proyecto y manifiesta algunas posibles
sugerencias para su aplicacio´n en trabajos futuros.
Conclusiones
1. El ana´lisis del marco literario y consulta a profesionales del area de medicina permitio´
definir las principales caracterı´sticas de las sen˜ales electrocardiogra´ficas, haciendo po-
sible la correcta identificacio´n y deficicio´n de lo que represetan las arritmias cardı´acas,
Bradicardia y Taquicardia.
2. En base al criterio de ana´lisis y tratamiento de las sen˜ales electrocardiogra´ficas se definen
los parametros ba´sicos para la eleccio´n de un algoritmo para procesar la sen˜al electrocar-
diogra´fica e identificar los picos R. Considerando dichos aspectos se definio´ al Algoritmo
de Pan-Tompkins como ideal para este tipo de aplicacio´n, debido a su sencillez y eficacia.
3. Por medio del estudio de diferentes dispositivos electro´nicos para la adquisicio´n y trata-
miento de sen˜ales, y considerando el tipo de aplicacio´n, se implemento´ un sistema para la
obtencio´n de sen˜ales electrocardiogra´ficas acondicionado para el diagno´stico de arritmias.
Que adema´s permite la visualizar las sen˜al obtenida y guardar los datos en un archivo en
formato .csv.
4. Con el desarrollo del software de la interfaz es posible estudiar la sen˜al de una manera
gra´fica, sentando una base importante para la identificacio´n de otros transtornos visibles
para los que el software no esta disen˜ado.
5. El dispositivo creado cumple con su objetivo principal que es la deteccio´n de Bradicardia
y Taquicardia. Esto se manifiesta en las pruebas realizadas donde se obtuvo como error
de medicio´n 1.833% en el diagno´stico para cada paciente. A pesar de que el sistema es
suseptible al ruido externo.
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Recomendaciones
La correcta aplicacio´n del protocolo para toma de electrocardiogra´ma se define como una
estrategia para realizar mediciones correctas y reflejar o´ptimos resultados.
Es conveniente desconectar el cable para electrocardiografı´a en el momento que se esta
conectando al paciente, para un buen funcionamiento del dispositivo.
Alejarse de fuentes electricas que generen ruido debido a que afecta el desempen˜o del
dispositivo.
Trabajo futuro
En el presente proyecto se ha abordado la identificacio´n de los picos R de la sen˜al electro-
cardiogra´fica de pacientes en estado de reposo. Esto abre la puerta para realizar el ana´lisis bajo
criterios de esfuerzo y estre´s. Adema´s, profundiza la investigacio´n de las patologı´as definidas
mediante el estudio de la forma de las ondas, la anchura del complejo QRS. Tambie´n serı´a




Diagrama PCB del circito impreso
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Diagrama de flujo del funcionamiento de la interfaz gra´fica
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Documento de Consentimiento lnformado
Para Pruebas de Validación de un s¡stema para monitoreo y detección de bradicardia y
taquicardia
N' de paciente:
Sr./Srta: 9em Q¡o\qor Ei de años de edad.
Con domicilio en: 
- 




Que el Sr Daniel lsrael Quimbia lmbaquingo, estudiante de la carrera de Mecatrónica me ha
explicado en qué consisten las pruebas a las que seré sometido/a.
1.- Es un procedimiento que mediante la colocación de electros en la zona frontal del tórax permite
la recolección de señales electrocardiográficas para determinar la frecuencia cardíaca para
finalmente diagnosticar si el paciente tiene Bradicardia o Taquicardia.
El objetivo de este procedimiento es el de la validación del sistema mecatrónica como parte de una
investigación de señales dieléctricas.
El procedimiento siempre estará supervisado por la Dra.
Profesional encargada de verificar el cumplimiento correcto del protocolo.
CONSENTIMIENTO
He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo y el
facultativo que me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado
todas las dudas que le he planteado.
También comprendo que en cualquier y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar
el consentimiento que ahora presto.
Por ellos manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo el alcance y
los riesgos del procedimiento.
Y en tales condiciones
CONSIENTO
e se me realice las pruebas con el dispositivo.
a ..11* días del año ,o¿t:.
D, rA
Documento de Consentimiento !nformado




Con domicilio en: l=, c.t-,. r.r'.t. ¡ §' y Cedula de ciudadanía N":
DECLARO
eue el Sr Daniel lsrael Quimbia lmbaquingo, estudiante de la carrera de Mecatrónica me ha
explicado en qué consisten las pruebas a las que seré sometido/a.
1.- Es un procedimiento que mediante la colocación de electros en la zona frontal del tórax permite
la recolección de señales electrocardiográficas para determinar la frecuencia cardíaca para
finalmente diagnosticar si el paciente tiene Bradicardia o Taquicardia'
El objetivo de este procedimiento es el de la validación del sistema mecatrónica como parte de una
investigación de señales dieléctricas.
El procedimiento siempre estará supervisado por la Dra. Gt¡áiño
Profesional encargada de verificar el cumplimiento correcto del protocolo.
CONSENTIMIENTO
He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo y el
facultativo que me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado
todas las dudas que le he planteado.
También comprendo que en cualquier y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar
el consentimiento que ahora presto.
por ellos manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo el alcance y
los riesgos del procedimiento.
Y en tales condiciones
CONSIENTO
Que se me realice las pruebas con el dispositivo.






D«¡r;l;ro J" (. ,r^r.rlroo'.i -' 14 [f'^'
Documento de Consentimiento lnformado
para pruebas de Validación de un sistema para monitoreo y detección de bradicardia y
taquicardia
,-1,
N' de paciente: i
Sr./Srta: To^ro MolJ"ng.Jo Arios de 
-._ 
años de edad.
Con domicilio en: 0t¡,,c,lc: y Cedula de ciudadanía N":
DECLAIo
eue el Sr Daniel lsrael Quimbia lmbaquingo, estudiante de la carrera de Mecatrónica me ha
explicado en qué consisten las pruebas a las que seré sometido/a.
1.- Es un procedimiento que mediante la colocación de electros en la zona. frontal del tórax permite
la recolección de señales electrocardiográficas para determinar la frecuencia cardíaca para
finalmente diagnosticar si el paciente tiene Bradicardia o Taquicardia.
El objetivo de este procedimiento es el de la validación del sistema mecatrónica como parte de una
investigación de señales dieléctricas.
El procedimiento siempre estará supervisado por la Dra.
Profesional encargada de verificar el cumplimiento correcto del protocolo.
CONSENTIMIENTO
He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo y el
facultativo que me ha atendido me ha permitido realizar todas las observac¡ones y me ha aclarado
todas las dudas que le he planteado.
También comprendo que en cualquier y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar
el consentimiento que ahora presto.
Por etlos manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo el alcance y
los riesgos del procedimiento.
Y en tales condiciones
CONSIENTO
Que se me realice las pruebas con el dispositivo.
En Th¡rro a i,l días del año ________-
Du6,o'{l'ro couu<'üql 
--> 71 LY''''
Dapru.r!* ,!" 1o *.*r{Q*"á '> 84 t'r'*'
Documento de Consentimiento lnformado
Para Fruebas de Validación de un s¡stema para monitoreo y detección de bradicardia y
taquicardia
N' de paciente: ,
Con domicilio en: J Lu r'rN y Cedula de ciudadanía N": * 7
DECLARO
Que el Sr Daniel lsrael Quimbia lmbaquingo, estud¡ante de la carrera de Mecatrónica me ha
explicado en qué consisten las pruebas a las que seré sometido/a.
1.- Es un procedimiento que mediante la colocación de electros en la zona frontal del tórax permite
la recolección de señales electrocardiográficas para determinar la frecuencia cardíaca para
finalmente diagnosticar si el paciente tiene Bradicardia o Taquicardia.
El objetivo de este procedimiento es el de la validación del sistema mecatrónica como parte de una
investigación de señales dieléctricas.
El procedimiento siempre estará supervisado por la Dra.
Profesional encargada de verificar el cumplimiento correcto del protocolo.
CONSENTIMIENTO
He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo y el
facultativo que me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado
todas las dudas que le he planteado.
También comprendo que en cualquier y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar
el consentimiento que ahora presto.
Por ellos manifiesto que estoy satisfecho con la información recibid.flu" comprendo el alcance y
los riesgos del procediniiento.
Y en tales condiciones
CONSIENTO
Que se me realice las pruebas con el dispositivo.
D,'¡"',tf* **o¡ 3@ (f*^
J¡ li* Ju i,nr{ir-aü -, Í1 Lr*'
Documento de Consentimiento lnformado
Para Pruebas de Validación de un s¡stema para monitoreo y detección de bradicardia y
taquicardia
N'de paciente:
Sr./Srta: de 33 años de edad.
Con domicilio en:
I
e Í4o C. Cedula de ciudadanía N': 1
, 
DECLARO
Que el Sr Daniel lsrael Quimbia lmbaquingo, estudiante de la carrera de Mecatrónica me ha
explicado en qué consisten las pruebas a las que seré sometido/a.
1.- Es un procedimiento que mediante la colocación de electros en la zona frontal del tórax permite
la recolección de señales electrocardiográficas para determinar la frecuencia cardíaca para
finalmente diagnosticar si el paciente tiene Bradicardia o Taquicardia.
El objetivo de este procedimiento es el de la validación del sistema mecatrónica como parte de una
investigación de señales dieléctricas.
El procedimiento siempre estará supervisado por la Dra.
Profesional encargada de verificar el cumplimiento correcto del protocolo.
CONSENTIMIENTO
He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo y el
facultativo que me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado
todas las dudas que le he planteado.
También comprendo que en cualquier y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar
el consentimiento que ahora presto.
Por ellos manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo el alcance y
los riesgos del procedimiento.
Y en tales condiciones
CONSIENTO
Que se me realice las pruebas con el dispositivo.
m Tktm
P ity'tl;* Ja L ruu ; 
-z 66 L¡'' -
Documento de Consentimiento Informado
Para Pruebas de Validación de un sistema para monitoreo y detección de bradicardia y
taquicardia
N'de paciente:
Con domicilio en: y Cedula de ciudadanía N': "{ }:
DECLARO I
Que el Sr Daniel lsrael Quimbia lmbaquingo, estudiante de la carrera de Mecatrónica me ha
explicado en qué consisten las pruebas a las que seré sometido/a.
1.- Es un procedimiento que mediante la colocación de electros en la zona frontal del tórax permite
la recolección de señales electrocardiográficas para determinar la frecuencia cardíaca para
finalmente diagnosticar si el paciente tiene Bradicardia o Taquicardia.
El objetivo de este procedimiento es el de la validación del sistema mecatrónica como parte de una
ínvestigación de señales dieléctricas.
El procedimiento siempre estará supervisado por la Dra.
Profesional encargada de verificar el cumplimiento correcto del protocolo.
CONSENTIMIENTO
He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo y el
facultativo que me ha atend¡do me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado
todas las dudas que le he planteado.
También comprendo que en cualquier y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar
el consentimiento que ahora presto.
Por ellos manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo el alcance y
los riesgos del procedimiento.
Y en tales condiciones
CONSIENTO
Que se me.,realice las pruebas con el dispositivo.




Documento de Consentimiento lnformado
para Pruebas de Validación de un sistema para monitoreo y detección de bradicardia y
taquicardia
Con domicilio en: y Cedula de ciudadanía N':
, . 
DECLARO
Que el Sr Daniel lsrael Quimbia lmbaquingo, estudiante de la carrera de Mecatrónica me ha
explicado en qué consisten las pruebas a las que seré sometido/a.
1.- Es un procedimiento que mediante la colocación de electros en la zona frontal del tórax permite
la recolección de señales electrocardiográficas para determinar [a frecuencia cardíaca para
finalmente diagnosticar si el paciente tiene Bradicardia o Taquicardia.
El objetivo de este procedimiento es el de la validación del s¡stema mecatrónica como parte de una
investigación de señales dieléctricas.
El procedimiento siempre estará supervisado por la Dra.
Profesional encargada de verificar el cumplimiento correcto del protocolo.
CONSENTIMIENTO
He comprendldo las explicaciones que se ¡'ne iran iactlitado en un lenguaje claro y sencillo y el
facultativo que me ha atendido me ha permitidc r::ii¿"¡totj¿s las observaciones y me ha aclarado
todas las dudas que le he planteado.
También comprendo que en cualquier y sin necesioad de dar ninguna explicación, puedo revocar
el consentimiento que ahora presto.
Por ellos manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo el alcance y
los riesgos del procedimiento.
Y en tales condiciones
CONSIENTO
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Este ape´ndice incluye los programas implementados en el analisis y desarrollo de la aplicacio´n.
I.1. Programas implementados
I.1.1. Desarrollo de interfaz
Listing I.1: Interfaz gra´fica de usuario
"""
Created on Fri Feb 14 15:10:51 2020
@author: pi
"""
i m p o r t t k i n t e r a s t k
i m p o r t t k i n t e r . messagebox
from t k i n t e r i m p o r t ∗
from t k i n t e r i m p o r t t t k
i m p o r t random
i m p o r t t ime
i m p o r t d a t e t i m e
i m p o r t m a t p l o t l i b
m a t p l o t l i b . use ("TkAgg" )
from m a t p l o t l i b . backends . b a c k e n d t k a g g i m p o r t FigureCanvasTkAgg , Nav iga t ionToo lba r2TkAgg
from m a t p l o t l i b . f i g u r e i m p o r t F i g u r e
i m p o r t m a t p l o t l i b . a n i m a t i o n as a n i m a t i o n
from m a t p l o t l i b i m p o r t s t y l e
i m p o r t Adafru i t ADS1x15
i m p o r t numpy as np
i m p o r t m a t p l o t l i b . p y p l o t a s p l t
from s c i p y . s i g n a l i m p o r t b u t t e r , l f i l t e r
i m p o r t s c i p y . f f t p a c k as f o u r i e r
from numpy . f f t i m p o r t f f t , f f t f r e q , i f f t
i m p o r t pywt
from s c i p y . s i g n a l i m p o r t f i n d p e a k s
i m p o r t s c i p y . s i g n a l
from pywt i m p o r t wavedec
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from s c i p y . i n t e r p o l a t e i m p o r t i n t e r p 1 d
i m p o r t pandas as pd
i m p o r t csv
s t y l e . use (’ggplot’ )
d e f s a l i r ( ) :
c e r r a r = t k . messagebox . a s k y e s n o ("Sistema para el monitoreo y deteccion de taquicardia y
bradicardia" ,"Confirma si deseas salir: " )
i f c e r r a r >0:
v e n t a n a . d e s t r o y ( )
re turn
d e f v e n t a n a 3 ( ) :
d e f s a l i r 3 ( ) :
win 3 . d e s t r o y ( )
win 3 = t k . T o p l e v e l ( )
win 3 . geomet ry (’500x250+550+100’ )
win 3 . r e s i z a b l e ( 0 , 0 )
win 3 . c o n f i g u r e ( bg=’white’ )
e t i q u e t a 4 = t k . Labe l ( win 3 , t e x t =’Frecuencia cardiaca normal’ , f o n t = (’arial’ , 12 , ’bold’
) ,
bd = 5 , bg = ’RosyBrown2’ , f g = ’white’ )
e t i q u e t a 4 . p l a c e ( x =140 , y =0)
#=======================================================================#
edad = t k . Labe l ( win 3 , t e x t =’EDAD’ , f o n t = (’arial’ , 10 , ’bold’ ) ,
bd = 5 , bg=’LightYellow1’ , f g = ’black’ )
edad . p l a c e ( x =45 , y =40)
n i n i o = t k . Labe l ( win 3 , t e x t =’ 6 a los 12 anios’ , f o n t = (’arial’ , 10 , ’bold’ ) ,
bd = 5 , bg=’LightYellow1’ , f g = ’black’ )
n i n i o . p l a c e ( x =10 , y =60)
n i n i o 1 = t k . Labe l ( win 3 , t e x t =’12 a los 17 anios’ , f o n t = (’arial’ , 10 , ’bold’ ) ,
bd = 5 , bg=’LightYellow1’ , f g = ’black’ )
n i n i o 1 . p l a c e ( x =10 , y =80)
a d u l t o = t k . Labe l ( win 3 , t e x t ="""En general, para personas mayores a 10 anios
la frecuencia cardiaca normal esta entre 60 y 100 lat/min.""" , f o n t = (’arial’ ,
10 , ’bold’ ) ,
bd = 5 , bg=’white’ , f g = ’black’ )
a d u l t o . p l a c e ( x =10 , y =120)
#=====================================================================#
v a r i a c i o n = t k . Labe l ( win 3 , t e x t =’VARIACION’ , f o n t = (’arial’ , 10 , ’bold’ ) ,
bd = 5 , bg=’LightYellow1’ , f g = ’black’ )
v a r i a c i o n . p l a c e ( x =190 , y =40)
v a r i a c i o n n i n i o = t k . Labe l ( win 3 , t e x t =’70 a 110 lat/min’ , f o n t = (’arial’ , 10 , ’bold’ ) ,
bd = 5 , bg=’LightYellow1’ , f g = ’black’ )
v a r i a c i o n n i n i o . p l a c e ( x =180 , y =60)
v a r i a c i o n n i n i o 1 = t k . Labe l ( win 3 , t e x t =’60 a 110 lat/min’ , f o n t = (’arial’ , 10 , ’bold’ ) ,
bd = 5 , bg=’LightYellow1’ , f g = ’black’ )
v a r i a c i o n n i n i o 1 . p l a c e ( x =180 , y =80)
#=======================================================================#
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promedio = t k . Labe l ( win 3 , t e x t =’PROMEDIO NORMAL’ , f o n t = (’arial’ , 10 , ’bold’ ) ,
bd = 5 , bg=’LightYellow1’ , f g = ’black’ )
promedio . p l a c e ( x =340 , y =40)
promedio = t k . Labe l ( win 3 , t e x t =’90 lat/mins’ , f o n t = (’arial’ , 10 , ’bold’ ) ,
bd = 5 , bg=’LightYellow1’ , f g = ’black’ )
promedio . p l a c e ( x =370 , y =60)
p romed io 1 = t k . Labe l ( win 3 , t e x t =’85 lat/mins’ , f o n t = (’arial’ , 10 , ’bold’ ) ,
bd = 5 , bg=’LightYellow1’ , f g = ’black’ )
p romed io 1 . p l a c e ( x =370 , y =80)
#================ BOTONES VENTANA 3=======================================#
s a l i r i n f o = t k . B u t to n ( win 3 , t e x t =’Cerrar’ , f g =’red’ , r e l i e f =RAISED , c u r s o r = "heart" ,
command = s a l i r 3 )
s a l i r i n f o . p l a c e ( x =220 , y =200)
d e f v e n t a n a 2 ( ) :
d e f s a l i r 2 ( ) :
newWin . d e s t r o y ( )
# c e r r a r = t k . messagebox . a s k y e s n o ("Sistema para el monitoreo y deteccion de taquicardia
y bradicardia" ,"Confirma si deseas salir: " )
# i f c e r r a r >0:
# newWin . d e s t r o y ( )
# return
### PARAMETROS VENTANA DE ANALISIS#####
# v e n t a n a . wi thdraw ( )
newWin = t k . T o p l e v e l ( )
newWin . geomet ry (’800x580+550+100’ )
newWin . r e s i z a b l e ( 0 , 0 )
newWin . c o n f i g u r e ( bg=’white’ )
# fondo2 = t k . PhotoImage ( f i l e = "heart_health.gif" )
# image = fondo2 . subsample ( 1 0 0 , 1 0 0 )
# l a b e l = t k . Labe l ( newWin , image= fondo2 )
# l a b e l . p l a c e ( x =0 , y =0 , r e l w i d t h = 1 . 0 , r e l h e i g h t = 1 . 0 )
e t i q u e t a 3 = t k . Labe l ( newWin , t e x t =’Analisis y Resultados’ , f o n t = (’arial’ , 12 , ’bold’ ) ,
bd = 5 , bg = ’RosyBrown1’ , f g = ’white’ )
e t i q u e t a 3 . p l a c e ( x =310 , y =0)
e t i q u e t a 4 = t k . Labe l ( newWin , t e x t =’El proceso durara 30 segundos...’ , f o n t = (’arial’ , 20 ,
’bold’ ) ,
bd = 5 , bg = ’RosyBrown1’ , f g = ’white’ )
e t i q u e t a 4 . p l a c e ( x =200 , y =250)
# e t i q u e t a 3 = t k . Labe l ( newWin , t e x t ="""Informacion""" , f o n t = (’arial’ , 12 , ’bold’ ) ,
# bd = 5 , bg = ’RosyBrown1’ , f g = ’white’ )
# e t i q u e t a 3 . p l a c e ( x =310 , y =50)
### CREATE PLOT OBJECT ON GUI####
f = F i g u r e ( f i g s i z e = ( 8 , 6 ) , d p i =100) ;
a = f . a d d s u b p l o t ( 1 1 1 )
a . s e t t i t l e (’ECG Data’ )
a . s e t x l a b e l (’Time’ )
a . s e t y l a b e l (’Voltage’ )
d a t a = [ 0 ]
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# d a t a . c l e a r ( )
r a t e = 250
GAIN = 2 / 3
t i empo = 3 0 . 0
# d e f t i e m p o m u e s t r e o ( ) :
# i f t ime == 0 :
# p r i n t ("Hola" )
d e f e c g c o n n e c t e d ( adc , d a t a r a t e , GAIN) :
t r y :
adc . s t a r t a d c ( 0 , g a i n =GAIN , d a t a r a t e = r a t e )
# messagebox . showwarning ("Connected!!! Starting..." )
e x c e p t E x c e p t i o n :
messagebox . showwarning ("Error de comunicacion..." , "Verifique las conexiones
fisicas de su dispositivo..." )
re turn
s t a r t = t ime . t ime ( )
whi le ( t ime . t ime ( ) − s t a r t ) <= t iempo :
v a l u e = adc . r e a d a d c ( 0 , g a i n =GAIN , d a t a r a t e = r a t e )
d a t a . append ( v a l u e )
v a l u e s = np . a s a r r a y ( d a t a )
adc . s t o p a d c ( )
re turn v a l u e s
d e f b a n d p a s s f i l t e r ( v a l u e s ) :
n y q u i s t f r e q = 0 . 5 ∗ r a t e
low = 0 . 1 / n y q u i s t f r e q
h igh = 2 5 . 0 / n y q u i s t f r e q
b , a = b u t t e r ( 5 , [ low , h igh ] , b t y p e ="band" )
y = l f i l t e r ( b , a , v a l u e s )
re turn y
d e f D w a v e l e t f i l t e r ( y ) :
l e v e l s =5
C = wavedec ( y , ’db1’ , l e v e l = l e v e l s )
f i l t e r e d 1 a = C[ l e v e l s −1]
f i l t e r e d 2 a = C[ l e v e l s ]
xnew = np . a r a n g e ( l e n ( y ) )
t i m e 1 = np . l i n s p a c e ( 0 , l e n ( y ) , l e n ( f i l t e r e d 1 a ) , e n d p o i n t =True )
f i l t e r e d 1 = i n t e r p 1 d ( t ime 1 , f i l t e r e d 1 a ) ( xnew )
t i m e 2 = np . l i n s p a c e ( 0 , l e n ( y ) , l e n ( f i l t e r e d 2 a ) , e n d p o i n t =True )
f i l t e r e d 2 = i n t e r p 1 d ( t ime 2 , f i l t e r e d 2 a ) ( xnew )
f i l t e r e d = f i l t e r e d 1 + f i l t e r e d 2
f i l i n d = l i s t ( f i l t e r e d )
re turn f i l i n d
d e f D e t e c t e c g p e a k s ( x ) :
# D e r i v a t i v e − p r o v i d e s QRS s l o p e i n f o r m a t i o n .
y0 = np . e d i f f 1 d ( x )
# S q u a r i n g − i n t e n s i f i e s v a l u e s r e c e i v e d i n d e r i v a t i v e
y1 = y0 ∗∗ 2
# Moving−window i n t e g r a t i o n .
y2 = np . c o n v o l v e ( y1 , np . ones ( 2 2 ) )
re turn y2
d e f A r r h y t m i a d e t e c t i o n ( x ) :
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i n d e x e s = s c i p y . s i g n a l . f i n d p e a k s c w t ( x , np . a r a n g e ( 1 0 , 24) )
i n d e x e = np . a r r a y ( i n d e x e s )−1
h e a r t r a t e = l e n ( i n d e x e ) ∗2 # a r i a d i r e c t a m e n t r e cuando se s e t e a e l t i empo
re turn h e a r t r a t e
d e f t ime now ( ) :
t ime = np . l i n s p a c e ( 0 , t iempo , l e n ( d a t a ) )
t i m e s = np . a s a r r a y ( t ime )
re turn t i m e s
d e f w r i t e c s v ( ) :
w i th open (’/home/pi/Desktop/Final_thesis/DATAS/data_ecg.csv’ , mode = ’a’ ) a s d a t a e c g :
s e n s o r e c g = csv . w r i t e r ( d a t a e c g , d e l i m i t e r =’,’ , q u o t e c h a r =’"’ , q u o t i n g = csv .
QUOTE MINIMAL)
w r i t e l o g = s e n s o r e c g . w r i t e r o w s ( [ t ime now ( ) , d a t a ] )
re turn ( w r i t e l o g )
d e f a n a l i s i s ( ) :
v a l u e s e c g = e c g c o n n e c t e d ( Adafru i t ADS1x15 . ADS1115 ( a d d r e s s =0x48 , busnum =1) , GAIN= 2 / 3 ,
d a t a r a t e =250)
b u t t e r f i l t e r = b a n d p a s s f i l t e r ( v a l u e s e c g )
w a v e f i l t e r = D w a v e l e t f i l t e r ( b u t t e r f i l t e r )
d e r i e c g = D e t e c t e c g p e a k s ( w a v e f i l t e r )
TB = A r r h y t m i a d e t e c t i o n ( d e r i e c g )
b = w a v e f i l t e r
t = np . l i n s p a c e ( 0 . , t iempo , np . s i z e ( b ) )
a . p l o t ( t , b )
c an va s = FigureCanvasTkAgg ( f , newWin )
c an va s . g e t t k w i d g e t ( ) . p l a c e ( x =5 , y =62 , wid th =790 , h e i g h t =480)
# ca nv as . g e t t k w i d g e t ( ) . pack ( s i d e = t k . TOP , f i l l = t k .BOTH, expand=True )
t o o l b a r = Nav iga t ionToo lba r2TkAgg ( canvas , newWin )
t o o l b a r . u p d a t e ( )
i f TB < 6 0 :
messagebox . showwarning ("Bradicardia" ,’’’Su frecuencia cardiaca es: {} lat/min’’’ .
f o r m a t (TB) )
e l i f TB > 100 :
messagebox . showwarning ("Taquicardia" ,"Su frecuencia cardiaca es: {} lat/min" .
f o r m a t (TB) )
e l s e :
messagebox . showinfo ("Frecuencia Normal" ,"Su frecuencia cardiaca es: {} lat/min y
se encuentra en un rango normal..." . f o r m a t (TB) )
c an va s . c l e a r (’all’ )
c an va s . draw ( )
c an va s . t k c a n v a s . pack ( )
i n f o r m a c i o n = t k . Bu t ton ( newWin , t e x t =’Informacion’ , f g =’red’ , bg = ’white’ , r e l i e f =RAISED ,
c u r s o r = "heart" , command = v e n t a n a 3 )
i n f o r m a c i o n . p l a c e ( x =180 , y =30)
a n a l i z a r = t k . Bu t ton ( newWin , t e x t =’Analizar’ , f g =’red’ , bg = ’white’ , r e l i e f =RAISED , c u r s o r
= "heart" , command = a n a l i s i s )
a n a l i z a r . p l a c e ( x =310 , y =30)
g u a r d a r = t k . Bu t to n ( newWin , t e x t =’Guardar Datos’ , f g =’red’ , bg = ’white’ , r e l i e f =RAISED ,
c u r s o r = "heart" , command = w r i t e c s v )
g u a r d a r . p l a c e ( x =414 , y =30)
s a l i r a n a l i z a r = t k . Bu t ton ( newWin , t e x t =’Salir’ , f g =’red’ , bg = ’white’ , r e l i e f =RAISED ,
c u r s o r = "heart" , command = s a l i r 2 )
s a l i r a n a l i z a r . p l a c e ( x =560 , y =30)
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#−−−−−−−− I n i c i a r comunicac ion−−−−−−−−#
v e n t a n a = t k . Tk ( )
v e n t a n a . t i t l e ("Universidad Tecnica del Norte - FICA" )
#===============PANTALLA DE INICIO=======================
v e n t a n a . geomet ry (’700x500’ )
v e n t a n a . r e s i z a b l e ( 0 , 0 )
v e n t a n a . c o n f i g u r e ( bg= ’LightYellow1’ )
fondo = t k . PhotoImage ( f i l e = ’ekg-sim-logo.gif’ )
image = fondo . subsample ( 3 , 3 )
l a b e l 1 = t k . Labe l ( image= fondo )
l a b e l 1 . p l a c e ( x =0 , y =0 , r e l w i d t h = 1 . 0 , r e l h e i g h t = 1 . 0 )
# l a b e l 1 . pack ( )
logoUtn = t k . PhotoImage ( f i l e = ’logo-UTN.gif’ )
image = logoUtn . subsample ( 3 , 3 )
l a b e l = t k . Labe l ( image= logoUtn )
l a b e l . p l a c e ( x =30 , y = 48)
logoc ime = t k . PhotoImage ( f i l e = "Cime.gif" )
image = logoUtn . subsample ( 3 , 3 )
l a b e 2 = t k . Labe l ( image= logoc ime )
l a b e 2 . p l a c e ( x =570 , y = 48)
e t i q u e t a 1 = t k . Labe l ( ven tana , t e x t = ’SISTEMA PARA MONITOREO Y DETECCION DE BRADICARDIA Y
TAQUICARDIA’ , f o n t = (’arial’ , 12 , ’bold’ ) ,
bd = 10 , bg = ’RosyBrown1’ , f g = ’white’ )
e t i q u e t a 1 . pack ( f i l l = t k . X, padx = 5 , pady = 5)
e t i q u e t a 2 = t k . Labe l ( ven tana , t e x t = ’Autor: Israel Quimbia I’ , f o n t = (’arial’ , 10 , ’bold’ ) ,
bd = 10 , bg = ’white’ , f g = ’RosyBrown1’ ) . p l a c e ( x =510 , y =455)
e t i q u e t a 3 = t k . Labe l ( ven tana , t e x t = ’Director: Ing. Luz Maria Tobar Subia Contento MSc’ , f o n t
= (’arial’ , 10 , ’bold’ ) ,
bd = 10 , bg = ’white’ , f g = ’RosyBrown1’ ) . p l a c e ( x =20 , y =455)
#=========================CREACION BOTONERS==========================================
b t n v e n t a n a 2 = t k . Bu t ton ( ven tana , t e x t = ’Inicio’ , f g =’red’ , bg = ’white’ , r e l i e f =RAISED ,
c u r s o r = "heart" , command = v e n t a n a 2 )
b t n v e n t a n a 2 . p l a c e ( x =220 , y =400)
b t n e x i t = t k . Bu t ton ( ven tana , t e x t = ’Exit’ , f g =’red’ , bg = ’white’ , r e l i e f =RAISED , c u r s o r = "
heart" , command = s a l i r )
b t n e x i t . p l a c e ( x =450 , y =400)
v e n t a n a . main loop ( )
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